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Stör- und Systemmeldungen 
 

Störung / Systemmeldung mögliche Ursache Maßnahmen 

Alle Programmtasten blinken Überhitzungsschutz hat ausgelöst 
Lüfter defekt 
Wackelkontakt am Thermoelement 

Überhitzungsschutz prüfen (Bi-Metall) 
Lüfter prüfen, ggf. tauschen 
Thermoelement Anschlüsse reinigen 

Sbr im Display (Sensorbruch) Thermoelement defekt 
Ausgleichsleitung defekt 

Thermoelement prüfen/ austauschen 
Ausgleichsleitung prüfen/ austauschen 

 


